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LOGIC CIRCUIT BOARD 


DIODES 
COMPONENT | HEATH PART MAY BE 
NUMBER NUMBER  |REPLACED WITH BASE DIAGRAM 
NOTE: HEATH PART NUMBERS 
D202 56-56 Janene ARE STAMPED ON MOST DIODES. 
a 


OR 
57-27 1N207] 


—= 7D 
57-65 1N4002 
D201, D203, 
D204 417-242 
TRANSISTORS 


Q229 417-234 2N3638A 
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OR 
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